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BTC Ban tổ chức 

COA Certificate of Analysis 

CKS Chuẩn kiểm soát  

DĐVN  Dược điển Việt Nam  
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU 

C Giá trị  thống kê theo test Cochran 

Di
 Giá trị sai khác của từng PTN 

F Giá trị thống kê trong phân tích phương sai 

G Giá trị  thống kê theo test Grubbs 

m Số lần lặp lại của thử nghiệm 

n Dân số mẫu (số lọ hoặc số PTN) 

P Xác suất với độ tin cậy  = 0,05 hoặc 0,01 

r Số lần đo lặp lại của từng mẫu 

S Độ lệch chuẩn 

ss Độ lệch chuẩn giữa các mẫu 

sw Độ lệch chuẩn trong các mẫu 

sx Độ lệch chuẩn tổng thể 

s* Độ lệch chuẩn thực 

S2 Phương sai 

ui Độ không đảm bảo đo chuẩn của kết quả xi tương ứng với từng PTN 

u(xpt) Tính độ không đảm bảo đo chuẩn của giá trị ấn định thu được từ PTN 
chuyên gia 

w* Độ lệch chuẩn chung 

X  Giá trị trung bình của từng PTN 

x  Giá trị trung bình của mẫu 

x  Giá trị trung bình tổng thể 

x  Trung vị của ix  (i = 1, 2, …, n) 

xi   Giá trị của từng mẫu 

xpt Giá trị ấn định 

z-score Giá trị z 

z’-score Giá trị z’ 

E Sai lệch tối đa cho phép 

σpt Độ lệch chuẩn để đánh giá trong chương trình 
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THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO 

I. Giới thiệu chung 

1. Mục đích chương trình 

- Đánh giá năng lực của phòng thí nghiệm (PTN) tham gia dựa trên các tiêu chí được 

thiết lập trước bằng cách so sánh liên phòng [5].  

- Đánh giá mức độ thành thạo của kiểm nghiệm viên (KNV) và năng lực của một PTN 

so với mặt bằng chung của các PTN khác. Giúp kiểm soát năng lực kỹ thuật của các tổ 

chức được công nhận và đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của các tổ chức quốc tế về công 

nhận. 

- Dựa vào kết quả đánh giá của chương trình, các PTN tham gia có thể cải tiến về độ 

chính xác của dữ liệu phân tích, chứng minh năng lực kỹ thuật và giúp PTN duy trì, 

kiểm soát hiệu lực của phép đo lường, thử nghiệm.  

2. Quy trình thực hiện 

2.1. Thành lập Ban tổ chức (BTC) và xây dựng chương trình 

BTC được thành lập cho chương trình thử nghiệm thành thạo, gồm nhiều chuyên gia 

kỹ thuật có uy tín, bằng cấp, kinh nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm, trong việc đánh giá 

kết quả dữ liệu.  

Xây dựng chương trình gồm các nội dung sau: 

- Chỉ định các phép thử, đối tượng phân tích và phương pháp phân tích được thực hiện 

thành thạo. 

- Phạm vi của các giá trị sẽ được tính đến và số lượng mẫu. 

- Chuẩn bị quy trình thử nghiệm, biểu mẫu báo cáo, tài liệu kèm theo cho từng phép thử. 

- Chỉ định cách xác định giá trị ấn định và độ lệch chuẩn để đánh giá thành thạo cho phù 

hợp với từng phép thử. 

- Xây dựng phương pháp thống kê phù hợp để đánh giá chính xác các kết quả. 

- Tính toàn vẹn của dữ liệu được đảm bảo khi có những thay đổi trong hệ thống quản lý. 

2.2. Cung cấp và chuẩn bị mẫu 

- BTC chương trình chịu trách nhiệm tổ chức việc cung cấp mẫu và chuẩn bị mẫu cho 

PTN tham gia.  
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- Việc chuẩn bị mẫu phải đảm bảo các mẫu đồng nhất và ổn định. Trong một số thử 

nghiệm, độ ổn định của mẫu tại điều kiện bảo quản khuyến cáo trong suốt quá trình 

diễn ra chương trình sẽ được đánh giá.  

- Một số mẫu được chọn một cách ngẫu nhiên để kiểm tra độ đồng nhất của mẫu thử 

bằng quy trình thử nghiệm sử dụng trong chương trình ở cùng điều kiện thử nghiệm 

trước khi phân phối đến các PTN tham gia.  

- Kết quả đánh giá độ đồng nhất sẽ được phân tích thống kê. 

2.3. Tài liệu 

Các tài liệu dùng cho chương trình thử nghiệm thành thạo gồm có: 

- Thư mời được gửi tới các đơn vị bao gồm các phép thử, phí tham dự, biểu thời gian. 

- Quy trình thử nghiệm được xây dựng hướng dẫn theo quy định Dược điển, yêu cầu 

PTN tham gia tuân thủ chặt chẽ. 

- Biểu mẫu báo cáo kết quả được thiết kế phù hợp với từng phép thử. 

2.4. Đóng gói và gửi mẫu 

Đóng gói và phương pháp vận chuyển các mẫu phải đảm bảo mẫu thử luôn ổn định. 

Trong một số trường hợp, ảnh hưởng của quá trình vận chuyển sẽ được đánh giá.  

2.5. Nhận kết quả 

- Các kết quả từ các PTN tham gia gửi về cho BTC trong thời hạn quy định của chương 

trình. 

- Các PTN được yêu cầu gửi tất cả các kết quả đúng thời hạn để đưa ra những giá trị 

chung cho toàn bộ phòng thí nghiệm. 

2.6. Phân tích dữ liệu và thông báo kết quả 

- Sau khi nhận được toàn bộ các kết quả từ các PTN tham gia, BTC đưa vào phân tích 

thống kê để có thể đưa ra dự thảo báo cáo kết quả xử lý thống kê cho các PTN tham gia 

xem xét, góp ý, hoàn chỉnh.  

- Báo cáo tổng kết sẽ được đưa ra tại thời điểm hoàn thành chương trình và bao gồm toàn 

bộ dữ liệu thống kê từ các kết quả của các PTN tham gia và đánh giá kết quả của các 

PTN tham gia. Nếu PTN có số lạc, cần tìm nguyên nhân gây sai lệch và có hành động 

khắc phục. 
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2.7. Kỹ thuật thống kê 

- Các giai đoạn xử lý thống kê kết quả từ các PTN theo ISO 13528:2022 [3] và ISO 

17043[5]. 

- Độ đồng nhất giữa các mẫu có thể kiểm tra bằng phương pháp phân tích phương sai 

một yếu tố (ANOVA – one way) hoặc dựa theo ISO 13528:2022 [3]. 

- Giá trị ấn định (xpt) và độ lệch chuẩn đánh giá thành thạo (pt) và Độ không đảm bảo 

đo chuẩn u(xpt) của giá trị ấn định được tính từ kết quả của các phòng thí nghiệm tham 

gia và được xử lý theo kỹ thuật phân tích robust Algorithm A, theo hướng dẫn của ISO 

13528:2022 [3].  

- Nhận dạng số lạc theo phương sai bằng test Cochran và test Grubbs, theo hướng dẫn 

của ISO 13528:2022 [3]. 

- Giá trị sai khác (D) của các PTN so với giá trị ấn định xpt theo công thức [3].: 

�� = �� − ���     và     �� = 100%(�� − ���)/��� 

- Đánh giá độ lệch giữa kết quả của các phòng thí nghiệm so với giá trị ấn định bằng                                  

Giá trị z score theo công thức[3]: 

�� =
�� − ���

������
�
+ ��������

�
 

 

2.8. Tính khách quan 

- Các hoạt động trong suốt quá trình của chương trình bao gồm công tác tổ chức và quản 

lý đều đảm bảo tính khách quan.  

- Ban Tổ chức cam kết không để tính thương mại hóa, các vấn đề tài chính hay áp lực cá 

nhân làm ảnh hưởng tới tính khách quan của chương trình.  

- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm theo dõi giám sát các hoạt động và mối liên hệ trong 

chương trình để nhận dạng rủi ro ảnh hưởng tới tính khách quan. Sự theo dõi này bao 

gồm cả liên hệ giữa các cá nhân. 

2.9. Bảo mật thông tin 

- Các thông tin của PTN tham gia được Ban Tổ chức cam kết bảo mật trong suốt chương 

trình. 

- Các thông tin này chỉ được cung cấp phục vụ đánh giá trong chương trình và chuyên 

gia kỹ thuật khi đánh giá công nhận các PTN. 
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- Mỗi PTN được cấp ngẫu nhiên một mã số để đảm bảo tính bảo mật của kết quả và kết 

quả đánh giá của mỗi PTN trong báo cáo được thể hiện thông qua mã số.  

- Danh tính của các bên tham gia trong chương trình sẽ được bảo mật và chỉ được biết 

bởi các nhân sự có liên quan tới công tác tổ chức chương trình, trừ khi bên tham gia 

hoặc khách hàng từ bỏ quyền bảo mật. 

- Ban tổ chức thông tin chính thức đến PTN các nội dung hoạt động của quá trình sẽ công 

khai đăng tải và gửi đến các PTN trước khi công khai.  
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THÔNG TIN VỀ PHÉP THỬ 

1.  Giới thiệu 

- Phép thử: Xác định chì (Pb) trong dung dịch  

- Mã phép thử: ILT 2026 - 10 

- Mẫu thử: dung dịch chứa chì (Pb) 10 – 30 (µg/g) 

- Số lượng PTN nhận mẫu thử: 19 

- Số lượng PTN gửi kết quả về: 20 

2.  Mẫu thử 

- Mẫu thử được tiến hành đóng gói bảo đảm ở nhiệt độ 25 oC ± 2 oC, độ ẩm tương đối 

không quá 50,0 % RH.  

- Mẫu thử được chuẩn bị từ nguyên liệu được cung cấp bởi nhà cung cấp đạt chuẩn ISO 

17034 và ISO/IEC 17025.  

- Mẫu thử được trộn đều, đóng 15 mL/ lọ, đậy nắp, quấn parafin, dán nhãn.  

- Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ 25 oC ± 5 oC, độ ẩm tương đối không quá 70,0 % RH.   

3.  Đánh giá độ đồng nhất và độ ổn định mẫu thử 

3.1.  Đánh giá độ đồng nhất mẫu thử 

- Lấy ngẫu nhiên 10 lọ để kiểm tra độ đồng nhất với 03 lần thử nghiệm riêng biệt bằng 

quy trình thử nghiệm theo mỗi kỹ thuật AAS – F và ICP/MS.  

- Dùng kỹ thuật thống kê theo hướng dẫn của ISO 13528:2022, Annex B, đánh giá độ 

đồng nhất, thực hiện trên từng kỹ thuật và trên cả hai kỹ thuật. 

Kết luận: 

Mẫu thử được chuẩn bị cho chương trình TNTT phép thử ILT 2026 - 10: Xác định 

chì (Pb) trong dung dịch là đồng nhất cho từng kỹ thuật và cả hai kỹ thuật AAS -F và 

ICP/MS. 

3.2.  Đánh giá độ ổn định mẫu thử 

- Lấy ngẫu nhiên 02 lọ để kiểm tra độ ổn định khi kết thúc chương trình với 03 lần thử 

nghiệm riêng biệt bằng quy trình thử nghiệm dùng trong chương trình thử nghiệm 

thành thạo của phép thử với kỹ thuật ICP/MS ở cùng điều kiện thử nghiệm.  

- Dùng kỹ thuật thống kê để đánh giá độ ổn định khi kết thúc chương trình. 

Kết luận: Mẫu thử được chuẩn bị cho chương trình TNTT phép thử ILT 2026 - 10: 

Xác định chì (Pb) trong dung dịch là ổn định trong thời hạn phân tích của chương trình. 
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4.  Giá trị ấn định 

- Giá trị ấn định (xpt) và độ lệch chuẩn đánh giá thành thạo (pt) được tập hợp kết quả 

của 20 phòng thí nghiệm tham gia và được xử lý theo kỹ thuật phân tích robust 

Algorithm A, theo hướng dẫn của ISO 13528:2022. 

4.1   Giá trị ấn định  

xpt = 14,392 

4.2   Độ lệch chuẩn để đánh giá thành thạo là độ lệch chuẩn thực:  

pt = 0,451 

4.3   Độ không đảm bảo đo chuẩn của giá trị ấn định:   

u(xpt) = 0,126 

u(xpt)  0,3pt  Độ không đảm bảo đo chuẩn của giá trị ấn định không đáng kể. 
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5.  Kết quả phân tích thống kê 

5.1. Nhận dạng số lạc theo phương sai bằng test Cochran và theo giá trị trung bình 
bằng test Grubbs 

5.1.1. Kết quả phân tích từ các PTN 

Bảng 1.  Kết quả phân tích của các PTN 

Mã PTN x1 x2 x3 TB S2 

1 14.49 14.17 13.86 14.17 0.099 

2 15.90 15.96 15.84 15.90 0.004 

3 14.48 14.63 14.89 14.67 0.043 

4 14.13 14.61 14.76 14.50 0.108 

5 13.06 12.98 12.94 12.99 0.004 

6 14.57 14.54 14.37 14.49 0.012 

7 13.92 14.08 14.01 14.00 0.006 

8 14.83 14.71 14.43 14.66 0.042 

9 12.82 12.20 10.55 11.86 1.377 

10 14.54 14.55 14.54 14.54 0.000 

11 14.24 14.12 14.21 14.19 0.004 

12 14.40 14.46 14.40 14.42 0.001 

13 14.19 14.23 14.03 14.15 0.011 

14 14.06 14.36 14.38 14.27 0.032 

15 13.62 14.02 13.96 13.87 0.047 

16 13.96 14.21 13.74 13.97 0.055 

17 15.95 15.98 15.92 15.95 0.001 

18 14.42 14.40 14.32 14.38 0.003 

19 20.01 20.04 20.04 20.03 0.000 

20 15.38 15.21 15.31 15.30 0.007 
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5.1.2 Đánh giá kết quả 

Những PTN có kết quả là số lạc: 

- Loại phương sai của PTN: 09 

- Loại giá trị trung bình của PTN: 19  

5.2. Giá trị sai khác (D) của các PTN so với giá trị ấn định 

5.2.1 Kết quả sai khác 

Bảng 2. Giá trị lệch và phần trăm sai khác của các PTN so với giá trị ấn định 

Mã PTN TB D D% 

1 14.17 -0.22 -1.52 

2 15.90 1.51 10.48 

3 14.67 0.27 1.91 

4 14.50 0.11 0.75 

5 12.99 -1.40 -9.72 

6 14.49 0.10 0.70 

7 14.00 -0.39 -2.70 

8 14.66 0.26 1.84 

9 11.86 -2.54 -17.62 

10 14.54 0.15 1.05 

11 14.19 -0.20 -1.40 

12 14.42 0.03 0.19 

13 14.15 -0.24 -1.68 

14 14.27 -0.13 -0.87 

15 13.87 -0.53 -3.65 

16 13.97 -0.42 -2.93 

17 15.95 1.56 10.82 

18 14.38 -0.01 -0.09 

19 20.03 5.64 39.17 

20 15.30 0.91 6.31 
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5.2.2 Đánh giá kết quả 

Năng lực PTN được đánh giá là Không đạt khi: | Di | > E (E = 1,354) 

 Năng lực PTN Không đạt:  02, 05, 09, 17, 19 

5.3.  Giá trị z-score:  

5.3.1 Kết quả  

Bảng 3. Giá trị z-score 

Mã PTN TB z-score 

1 14.17 -0.48 

2 15.90 3.22 

3 14.67 0.61 

4 14.50 0.24 

5 12.99 -3.10 

6 14.49 0.22 

7 14.00 -0.86 

8 14.66 0.59 

9 11.86 -5.41 

10 14.54 0.32 

11 14.19 -0.43 

12 14.42 0.06 

13 14.15 -0.52 

14 14.27 -0.27 

15 13.87 -1.12 

16 13.97 -0.90 

17 15.95 3.32 

18 14.38 -0.03 

19 20.03 12.03 

20 15.30 1.94 

Nhận xét: 75 % Kết quả PTN tham gia đạt yêu cầu (15/20 PTN) 
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5.3.2 Đánh giá kết quả 

 Các PTN có giá trị 2 < |z| < 3 cần phải xem xét lại:  0/20 

 Các PTN có giá trị |z|  3 bị lạc số, nên có biện pháp khắc phục:  5/20 (PTN 02, 05, 

09, 17, 19) 

Bảng 4. Các PTN cần xem xét và khắc phục 

Mã số PTN z-score 

2 ++ 

5 ++ 

9 ++ 

17 + + 

19 + + 

Ghi chú: 

+    : Kết quả cần xem xét lại. 

+ + : Kết quả bị số lạc, nên có biện pháp khắc phục. 
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6.   Sự phân bố các kết quả trung bình 

 

 

Hình 1. Biểu đồ Histogram của mẫu 
 
 

7.  Sự phân bố các giá trị z-score  

Biểu đồ Bar-plots 

 

Hình 2. Biểu đồ Bar-plots của mẫu 
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8.  Khuyến nghị 

8.1. Xem xét từ báo cáo các PTN tham gia 

Mã 

PTN 
Ghi nhận 

4 Báo cáo sai đơn vị tính giá trị trung bình (mg/g). Không có mẫu QC 

8 Thiếu thông tin TCAD 

9 
Phương trình hồi quy chưa phù hợp giữa nồng độ và tín hiệu đáp ứng 

theo báo cáo. Không có mẫu QC 

13 Thiếu thông tin số lô H2O2, H2O. Không có mẫu QC 

15 

Thiếu thông tin dung dịch chuẩn Pb (hàm lượng), thiết bị (ngày/hạn hiệu 

chuẩn), hóa chất, TCAD. Không có dữ liệu cân, số liệu phổ, báo cáo 

chưa đầy đủ 

16 
Thiếu thông tin dung dịch chuẩn Pb (hàm lượng), thiết bị (ngày/hạn hiệu 

chuẩn), hóa chất, TCAD. Không có dữ liệu cân, báo cáo chưa đầy đủ 

19 Không có thông tin H2O 

 

8.2. Nguyên nhân có thể gây ra sai lệch 

- Điều kiện môi trường thử nghiệm: nhiệt độ, độ ẩm cần đạt yêu cầu. 

- Thiết bị (Cân phân tích, Máy AAS / ICP) cần được hiệu chuẩn theo quy định. 

- Mẫu thử: cần bảo quản đúng quy định. 

- Hóa chất – thuốc thử, chất chuẩn, dụng cụ thí nghiệm: cần đảm bảo đạt yêu cầu dành 

cho phân tích vết. 

- Kiểm nghiệm viên: cần hiểu, tuân thủ quy trình thử nghiệm, sử dụng thiết bị; đảm 

bảo thao tác thực hiện mẫu, tính kết quả. 
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